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MEDIDOR DE IRRADIÂNCIA SOLAR 

 

 FOLHA:  UNIDADE: 

1. OBJETIVO 

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos necessários para 
aquisição de Medidor de Irradiância Solar, para projetar e fazer o levantamento do 
sistema fotovoltaico, auxiliando na resolução de problemas e manutenções nos 
sistemas de medição e supervisão da rede de gás natural. 
 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

O equipamento deve conter as seguintes especificações: 

• Faixa, resolução e exatidão da medição da irradiância:  
o Mínima: 0 a 1.000 W/m²  
o 1 W/m²  
o ± (5% + 2 dígitos); 

• Faixa de medição do ângulo de inclinação: -90° até + 90°; 

• Faixa de medição da Bússola: 0 até 360°; 

• Medição de temperatura: 0°C a 60°C 

• Temperatura de funcionamento: 0°C a 60°C; 

• Altitude operacional: 0 a 2000 m; 

• Classificação IP: IP 40; 
 

3. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS 

• Estojo de transporte com alça para o ombro; 

• Sonda de Medição de temperatura; 

• Bateria (s); 

• Manual de Instrução. 
 

4. GARANTIA MÍNIMA 
 

• 12 meses. 
 

 
5. LOCAL DE ENTREGA 

 
Almoxarifado da SCGÁS 
Rua Edgar Hoffmann, 309 - CICOBI 
CEP: 88164-275 - Biguaçu - SC 
Fone: (48)3229-1180 
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