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1. OBJETIVO 

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos necessários para 
aquisição de Termômetros Infravermelhos, que auxiliarão nas medições de 
temperatura com maior precisão em equipamentos e componentes dos sistemas de 
medição e supervisão da rede de gás natural. 
 

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

O equipamento deve conter as seguintes especificações: 
 

• Unidade de medida: °C 

• Faixa de temperatura mínima: -20°C a 100ºC 

• Precisão mínima:  
o ≥ 0°C: ±2.0°C ou ±2.0 % da leitura, o que for maior;  
o < 0°C: ± 3,0°C 

• Tempo de resposta: < 500ms; 

• Faixa de emissividade ajustável: 0,1 a 1,0 

• Relação distância ponto máxima: 12:1; 

• Resolução do monitor: 0,1°C; 

• Repetitividade: ±1,0 % da leitura ou ±1,0°C; 

• Alimentação: Bateria; 

• Vida útil mínima da bateria: 12 horas; 

• Dimensões máximas: 170 x 100 x 60 mm; 

• Temperatura operacional: 0°C a 50°C; 

• Umidade de operação: 10 % a 90 % de umidade relativa, sem 
condensação, a 30°C; 

• Teste de queda: 1m; 

• Classificação de proteção: IP40; 

• Segurança de laser: FDA e EN 60825-1 Classe II. 
 
 

3. Acessórios 
 

• Bateria; 

• Cartão de memória; 

• Manual de instruções em português 

• Bolsa de proteção/transporte. 
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Imagem 01 – Ilustração de referência 
 
 
 

4. GARANTIA MÍNIMA 
 

• 12 meses. 
 
 

5. LOCAL DE ENTREGA 
 
Almoxarifado da SCGÁS 
Rua Edgar Hoffmann, 309 - CICOBI 
CEP: 88164-275 - Biguaçu - SC 
Fone: (48)3229-1180 
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